Nakto Slaskie, dn. 12.03.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZespSt Szkét Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Nakle Slaskim zaprasza do skfadania ofert na
wykonanie zadania: -

Zakup i dostawa defibrylatoréw z lokalizatorem NotiOne, kapsul zewnetrznych i
tablic informacyjnych do Zespolu Szkél Centrum Ksztalcenia Rolniczego
w Nakle Slaskim
I.  Zamawiajgcy:
Zesp6t Szkét Centrum Ksztalcenia Rolniczego im.1000-lecia Panistwa Polskiego
ul. Morcinka 9
42-620 Naklo Slaskie
NIP: 645-19-67-724
tel. 032 381-32-22

IL Szczegélowy opis zaméwienia:

1. Defibrylator AED - 2 sztuki Philips FRx Standard w torbie Philips FRx
wyposazony w lokalizator NotiOne GPS PLUS.

Zautomatyzowany defibrylator z mozliwoscig pracy dla dzieci i dorostych.

Rok produkc;ji nie starszy niz 2023.

Defibrylator musi prowadzi¢ uzytkownika w czasie korzystania z urzadzenia przez
jednoznaczne polecenia w jezyku polskim oraz dostosowywaé tempo podawania komend
glosowych do tempa dziatania osoby udzielajacej pomocy.

Defibrylator musi by¢ wyposazony w interaktywny panel graficzny.

Urzagdzenie samodzielnie i automatycznie musi przeprowadzaé procedure sprawnosci
urzadzenia co najmniej raz na dobe.

Defibrylator musi by¢ wyposazony w minimum dwie pary elektrod samoprzylepnych w tym 1
komplet terapeutycznych (ratunkowe) i 1 komplet szkoleniowych. Dopuszczalna konwersja
do trybu pediatrycznego poprzez klucz pediatryczny/adapter wielorazowego uzytku. Na
opakowaniu elektrod oraz na kazdej elektrodzie dokladny rysunek okreslajgcy miejsce ich
prawidlowego naklejenia

Defibrylator musi byé wyposazony w bateri¢ o okresie ‘Zywotnosci minimum 4 lata
pozwalajacg na 200 wytadowar lub 4h pracy.

Wymagana jest dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodnoéci w jezyku polskim oraz
deklaracja zgodnosci CE.

Waga urzadzenia AED do 3,5 kg

Od Wykonawcy wymagany jest autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny na terenie Polski. Gwarancja minimalna na urzadzenie AED - 8 lata i w tym
okresie bezplatny serwis z gwarancja udostepnienia na czas serwisu pelnowarto$ciowego
defibrylatora zastgpczego. W okresie gwarancji Wykonawca sprzgtu ponosi koszty naprawy
gwarancyjnych oraz wymiany elektrod i baterii w sytuacji zwigzanych z wadami fabrycznymi
czy powstatymi uszkodzeniami na skutek nieprawidtowego dziatania urzadzenia.

W przypadku zgloszenia awarii urzadzenia AED czas reakcji serwisowej nie moze by¢
diuzszy niz 60 godzin. Za czas reakcji serwisowej uznaje si¢ okres od chwili zgloszenia
awarii do chwili uzyskania sprawnosci uprzedzenia wzglgdnie zamontowania urzadzenia
zastepczego.



Defibrylator AED musi posiada¢ parametry techniczne umozliwiajace mu pracg w zakresie
temperatur od -20°C do 50°C. Urzadzenie musi umozliwia¢ przeprowadzenie bezpiecznej
defibrylacji na mokrej i metalowej powierzchni.

Defibrylator musi by¢ dostarczany z kapsula zewnetrzna. Kapsula zewnetrzna na defibrylator
musi by¢ odporna na warunki atmosferyczne, kradzieze, uderzenia i akty wandalizmu zgodnie
znormg IK 10 Plus.

Kapsula zewnetrzna do przechowywania defibrylatora powinna byé oznakowana symbolem
AED (zgodnie z przyjetym migdzynarodowym oznakowaniem defibrylatorow).

2. Kapsula Rotaid Solid Plus Heat LED Transparent z alarmem

- 2 szt. kapsula odporna na uderzenia i akty wandalizmu zgodnie z normg IK 10PLUS, jest
uszczelniona (IP 56), ma mate grzejaca z zainstalowanymi w niej diodami LED, uruchamiang
przez termostat, gdy temperatura spadnie ponizej 10 stopni Celsjusza, diody os$wietlajg
wngtrze kapsuly tak aby byla dobrze widoczna w pochmurny dzief i w nocy. Pokrywa z
poliweglanu jest odporna na warunki atmosferyczne i mechaniczne uszkodzenia — ma klase
wytrzymatosci mechanicznej (tzw. ochrona przed wandalizmem) na najwyzszym poziomie
IK10.

- oznaczenie AED

- alarm dZzwigkowy

3. Tablice informacyjne AED zewne¢trzna do kapsuly Rotaid — 2 szt.
- informacja o defibrylatorze AED,

- tablica wykonana z plytki kompozytowej aluminium/ polietylen,

- odporna na warunki atmosferyczne.

Termin realizacji zamowienia do 25.03.2024 r.

Kryterium oceny ofert — cena

Termin sktadania oferty do 18.03.2024 r. godz. 12.00

Oferte prosimy przestaé:

pocztg na adres Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego
42-620 Nakto Slaskie ul. G. Morcinka 9

lub e-mailem na adres: sekretariat@ckrnaklo.pl

lub osobiscie

DEFIBRYLATOR +
AED
Uzyj w razie
potrzeby!

Zdjecia podgladowe
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..................................... zatgcznik nr 1
piecze¢ Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

na zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa defibrylatoréw z lokalizatorem NotiOne, kapsul
zewnetrznych i tablic informacyjnych do Zesgolu Szkél Centrum Ksztalcenia
Rolniczego w Nakle Slaskim

................................................................................................................
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W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczace zadania: ,Zakup i dostawa defibrylatoréw
z lokalizatorem NotiOne, kapsul zewngtrznych i tablic informacyjnych do Zespolu Szkét
Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Nakle Slgskim”

oferujemy wykonanie catego przedmiotu zaméwienia:
T8 OO BIUMD .o cvoosinsssuisusmmmnsnnissbsevsatnpsseorirvos
w tym podatek VAT .......cccoieinieiincnsaniiasisinisns
slownie WartoS6 Brutto .....cocuiisisisansaioionermibusins

Warto§¢ brutto

AED 2 sztuki

Lokalizator NotiOne

Kapsuta Rotaid Solid Plus Heat LED Transparent z
alarmem 2 szt.

Tablica informacyjna 2 sztuki

Jednoczesnie o$wiadczamy, zZe: .
- zapoznali$my sie z opisem przedmiotu zaméwienia i nie wnosimy Zzadnych zastrzezen oraz
uzyskali$my niezbedne informacje do przygotowania oferty

- cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym koszty
transportu i dostawy

- posiadamy stosowne uprawnienia do wykonywama zaméwienia objetego zapytaniem
ofertowym

- zna_]dujemy sie w sytuacji ekonomicznej i ﬁnansowej zapewniajgcej wykonania
zamoOwienia

......................................................................

data czytelny podpis Wykonawcy



